
Conform het officiële document “Validation Master Plan for cooled transport using Dometic Cool lce WCI 33”
wordt de Dometic WCI 33 geschikt bevonden voor het gebruik als medicijnkoelbox.

De validatie is uitgevoerd door Quality by Design in samenwerking met de
ziekenhuis apotheek van het Maxima medisch centrum te Veldhoven.

Certificaat van kwalificatie

Uitkomsten van de validatie:

1 Koel element: 16 uur tussen de 2-8 oC*

2 Koel elementen: 39 uur tussen de 2-8 oC*

3 Koel elementen: 50 uur tussen de 2-8 oC*

*Bij een omgevingstemperatuur tussen de 5-25 graden Celsius. 
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